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INSTRUKCJA OBSLUGI

Waga głośnomówiąca
Uruchomienie
Waga głośnomówiąca zasilana jest czterema bateriami alkalicznymi R6 o mocy 1,5 Volt. Miejsce na baterie znajduje się na spodzie urządzenia. Komplet baterii dostarczany jest w zestawie razem z wagą. Baterie umieszczone są wewnątrz przesyłki, na ściance opakowania.

Otwórz kieszeń baterii, tak, aby klapka kieszeni baterii wskazywała na lewą stronę. Po lewej stronie włóż baterie z biegunem dodatnim na dół, po prawej stronie baterie z biegunem dodatnim na górze.

Jeśli przejedziesz palcem po spodniej stronie wagi zaczynając od kieszeni na baterie do góry, wyczujesz dwa okrągłe wejścia. Zaraz po lewej stronie wyczujesz mały wystający regulator, służy on do regulowania głośności. Poprzez jego naciśnięcie możesz regulować odpowiednio głośność, wybierając jeden z trzech dostępnych poziomów (cicho – średnio – głośno).

Ważenie

Aby rozpocząć ważenie należy na moment wejść na wagę i zaraz ją opuścić. Pojedynczy sygnał oznacza, że waga jest włączona. Następnie czekamy na komunikat - GOTOWE - Wchodzimy na wagę starając się równomiernie rozłożyć ciężar i zostajemy chwilę w tej pozycji. Podczas ważenia słyszymy regularnie powtarzający się sygnał.

Po zakończeniu ważenia podany zostanie komunikat: - WAGA WYNOSI - oraz wartość w kilogramach. Informacja ta zostanie powtórzona trzy razy. Po zejściu z wagi, zaraz po krótkim pojedynczym sygnale, urządzenie wyłączy się automatycznie. Urządzenie gotowe jest do kolejnego ważenia. Przy każdym kolejnym ważeniu wszystkie czynności należy powtórzyć.

Przyczyny zakłóceń
W przypadku problemów z funkcją głośnomówiąca na przykład: niewyraźne ogłaszanie komunikatów, należy wymienić baterie.  Przy słabych bateriach komunikaty zostaną jedynie  wyświetlone na ekranie, gdyż funkcja  głośnomówiąca wymaga więcej energii.


Jeżeli wejście na wagę nastąpi przed ogłoszeniem komunikatu -GOTOWE-  podany zostanie meldunek -BŁĄD -. W tym wypadku należy zejść z wagi i ponownie rozpocząć ważenie.

Dane techniczne / Gwarancja

	Maksymalny zakres
	150 kg

	Dokładność
	100 g

	Minimalne obciążenie
	5 kg

	Typ baterii
	alkaliczne, R6, 1.5 Volt

	Zużycie prądu
	ok. 10 m A

	Gwarancja
	1 rok
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